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1. Monteringsanvisning
Den här anvisningen riktar sig till utbildad fackpersonal. Därför är basala 
arbetssteg inte medtagna i anvisningen.

Mätarens plombering (se bild IV, pos. 18) får inte skadas!
En skadad plombering medför att fabriksgarantin och kalibre-
ringen/försäkran om överensstämmelse omedelbart blir ogiltiga.

Kraven i EN 14151 och EG-typkontrollintyget måste beaktas för 
monteringen!
Regelverk för dricksvatteninstallationer (t.ex. DIN 1988) måste 
följas!

Medium: dricksvatten utan tillsatser
Använd mjukvaran IZAR@SET för avläsning/parametrering, den finns på 
webbplatsen www.diehl.com/metering.
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Information radio
Radiofunktionen är avstängd vid leverans. Den aktiveras automa-
tiskt när vatten identifieras i mätaren. Efter en längre tids drift 
med vatten (>3 timmar) blir radiofunktionen permanent aktiv.

Ändringar av konfigurationen leda till förlust av OMS-certifie-
ringen.

2. Transport och lagring

Om mätinstrument/komponenter fraktas med flyg måste radio-
funktionen inaktiveras före frakten.

 � Vattenmätare är precisionsinstrument, de måste skyddas mot stötar 
och skakning!

 � Mätaren måste lagras frostfritt (även under transport).

 � Den kan skadas om den utsätts för frostinverkan.

3. Montering/idrifttagning

 � Töm systemet om det finns risk för frost och demontera mätaren i 
nödfall.

 � Spola ledningarna grundligt innan mätaren monteras.

 � Om vattnet är smutsigt monteras en smutsfångare i inloppsledningen 
före mätaren.

 � Mätaren ska monteras så att flödesriktningen överensstämmer med 
kapslingens pilriktning.

 � Undvik en montering som medför att det bildas luftbubblor i mätaren.

 � Se till att avståndet mellan mätaren och möjliga källor till elektro-
magnetiska störningar (brytare, elmotorer, lysrör, o.s.v.) är tillräckligt 
stort.

 � Det behövs inga stabiliseringssträckor före eller efter mätaren.

 � Mätaren ska monteras i rörledningen utan mekaniska spänningar.

 � Mätaren kan, beroende på utförande, användas för vattentemperatu-
rer från 0,1 °C till 90 °C.

HYDRUS Svenska
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 � Fyll långsamt rörledningen med vatten efter avslutad installation.

 � Mätaren måste alltid vara helt vattenfylld.

 � Mätaren måste skyddas mot tryckstötar i rörledningen.

 � Mätaren får endast monteras i frostfria utrymmen.

Backventil

 � Mätaren kan efter önskemål levereras med en backventil (tillbehör) 
(nominell diameter DN 15–DN 40).

 � På mätare med nominell diameter DN 15 ska backventilen sättas in 
i mätarens utlopp så som visas i bild I. Om den nominella diametern 
är DN 20 eller DN 40 ska backventilen sättas in så som visas i bild II.

 � På mätare som har den nominella diametern DN 25/32 måste även en 
justeringsring som centrerar backventilen monteras (bild III).

Anslutningsskruvförband med krage

 � För att förebygga att backventilen skadas följer en PE-tätning med 
till kombinationen backventil (bild II och III) och anslutningsskruv-
förband med krage.

Håll emot vattenmätaren med ett lämpligt verktyg vid den mar-
kerade positionen (se bild III) när du installerar den för att för-
hindra att plastkapslingen skadas.

4. Spänningsförsörjning med batteri (lösning med ett eller 
två batterier)

 � Instrumentutförande med ett 3,6  VDC litiumbatteri, batteriets livs-
längd är upp till 12 år, beroende på konfiguration och användnings-
plats.

 � Instrumentutförande med ett andra 3,6  V litiumbatteri, batteriets 
livslängd är upp till 16 år, beroende på konfiguration och använd-
ningsplats.

Batterierna kan inte bytas!

HYDRUSSvenska
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5. Kablarnas anslutningsbeläggning
Med M-buss, L-buss eller i impulsutförande levereras mätaren med en 
1,5 m lång anslutningskabel som har 3 ledare och kabelskor.

Spänningsförsörjningen med M-buss sker med det interna batte-
riet. En extern spänningsförsörjning med en M-bussmaster är 
inte möjlig.

Utförande/
färg

Impuls L-buss/impuls M-buss 
(med 2 ledare)

Vit Impuls 2 Impuls 2 M-buss
Brun GND (jord) GND (jord) –
Grön Impuls 1 L-buss M-buss

Galvanisk isolering
Eftersom galvanisk korrosion kan orsaka skador ska du undvika 
en spänningspotential mellan L-bussens/impulsutgångens jor-
danslutning och mätarens bottenkapsling (mässing).

6. Impulsutgångar (open collector)
HYDRUS har två gränssnitt för impulserna. Den inställda impulstiden, 
impulspausen och impulsfrekvensen kan variera beroende på instrumen-
tets konfiguration.
En utförlig beskrivning av impulserna finns i HYDRUS produktspecifika-
tion.
http://www.diehl.com/en/diehl-metering/products-solutions/pro-
duct-download/ 
Där väljer du partner "Diehl Metering GmbH" och produktområde "Water 
metering".
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Ingångsspänning Max. 30 V

Ingångsström Max. 27 mA

Spänningsreducering i aktiv 
utgång

Max. 2 V/27 mA

Ström genom inaktiv utgång Max. 5 μA/30 V

Returström Max. 27 mA

Impulstid, impulspaus, impuls-
frekvens

Beror på instrumentets konfigura-
tion (utförlig beskrivning på begä-
ran).

Möjliga impulsvarianter

 � Impuls 1: Summavolym eller framåtvolym

 � Impuls 2: Framåtvolym eller riktning eller fel
(Om summavolymen är på impulsutgång 1 är endast riktning mot impuls-
utgång 2 möjlig.)

Kopplingsschema

Brun

Impuls 1 grön
Impuls 2 vit

HYDRUS

Kontaktormotstånd*

VCC = 24 V

Impuls

Jord

Rsps = 5k6 
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Impulsutgångarna är av open collector-typ.
Kollektorkretsen har ett 0-ohms-motstånd, d.v.s. mätarens interna ström 
begränsas inte. Begränsningen måste ombesörjas externt med hjälp av 
ett kontaktormotstånd (*om den inte redan har ombesörjts av kunden).
Ställverkets inre motståndsvärde måste vara 5 gånger kontaktormotstån-
dets.

7. Referensdagsfunktion
Den inställda referensdagen sparas förbrukningsvärden i minnet fram 
till nästa referensdag. Dessa kan avläsas på displayen eller överföras via 
M-bussen eller ett optiskt gränssnitt. Referensdagen kan programmeras 
fritt.
Standardinställning från fabriken = 31.12. det levererade året.

8. Gränssnitt
Mätaren har olika kommunikationsgränssnitt beroende på vilket utförande 
som har valts.

 � Optiskt (standard)

 � Radio 434/868 MHz (OMS eller Real Data)

 � Radio 868 MHz/L-buss

 � Radio 434 MHz/L-buss

 � M-buss

 � Impuls
Du hittar en gränssnittens kommunikationsbeskrivning på:
http://www.diehl.com/en/diehl-metering/products-solutions/product-
download/  
Där väljer du partner "Diehl Metering GmbH" och produktområde "Water 
metering".
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9. Användning
Mätaren har olika fönster som innehåller systeminformation (t.ex. genom-
flöde, volym, datum, referensdag, mediets temperatur) vilka kan öppnas 
för att visa data som mätaren har avläst på displayen.

Made in Germany    2017 

LNE-14586QUALITY
CERTIFIED
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1 CE-märke 10 Kapslingsklass
2 År när försäkran om överrensstäm-

melse utfärdades
11 Max. temperatur

3 Typkontrollintygsnummer 12 Meteorologisk klass
4 Vattenmängd 13 Tryckklass
5 Genomflöde 14 Dynamik
6 Serienummer 15 Gränssnitt
7 Optisk knapp 16 Nominellt genomflöde, 

nominell diameter
8 Positioneringshjälp opto-huvud 17 Tryckförlust i bar
9 Artikelnummer 18 Plombering
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På mätarens framsida finns en optisk knapp (se bild IV pos. 7). Knappen 
används för att växla mellan olika fönster.
För att spara batteriet övergår räknaren i energisparläge (displayen 
släcks) om inget arbete med den utförs i ca 4 minuter. Energisparläget 
avbryts med ett knapptryck.
Efter avbrutet energisparläge visar displayen aktuell status under ca 2 
sekunder – om ett fel skulle föreligga, t.ex. felmeddelandet E -- 7 -- A 
(luft i ledningen).
Fabriksinställning för den optiska knappens användning (kortknapptryck):

 � Aktuell summavolym

 � Displaytest (allt till/allt från – omväxlande)

 � Felmeddelanden (om ett fel föreligger t.ex. "E -- 7 -- A")

 � Genomflöde (m³/h), indikering –> "Err" om ej installerat

 � Referensdagens summavolym omväxlande med referensdagsdatum

 � Aktuell returvolym

 � Mjukvaruversion omväxlande med mjukvaruchecksumma (t.ex. "F05-
005" –> "C38520")

 � Batterilivslängd (indikering –> "batt" omväxlande med datum)

Mjukvaran IZAR@MOBILE 2 gör det möjligt att programmera 
slingan kundspecifikt.

Övrig displayinformation (konfigurerbar)

 � Mediets temperatur i °C eller F

 � Datum och tid

 � Primär- och sekundäradress

 � Radiosignal TILL/FRÅN

 � Impulsfaktor (med gränssnittet impuls)

 � Framåtvolym 

 � Arbetstimmar

 � Referensdag returvolym

 � Volym högupplösande

 � Feltimmar

 � Fel

HYDRUS Svenska
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Displayindikeringar/symboler

Framåtge-
nomflöde

Returge-
nomflöde

Larm/fel

Returvolym
Kalibre-
ringsvärde

Knapp
Referensdag Framåtvolym

Testläge

Indikeringspil 
genomflöde

Service-
värde

Indikeringspil 
vattenmängd

10. Indikeringar

Felmeddelanden (optisk indikering på LC-displayen om ett fel föreligger)

Felkod Beskrivning

C1 Basparameter förstörd i Flash eller RAM
Mätaren måste ersättas

E1 Felaktig temperaturmätning (temperatur utanför, sen-
sorkortslutning, trasig sensor) 
Mätaren måste kontrolleras om det blir kortslutning i 
sensorn eller sensorn går sönder

E4 Hårdvarufel, ultraljudsomvandlare defekt eller kortslut-
ning ultraljudsomvandlare
Mätaren måste kontrolleras 

E5 För frekvent avläsning (kortvarigt ingen kommunikation 
möjlig)

E7* Ingen rimlig ultraljudssignal, luft i mätsträckan

HYDRUSSvenska
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Larmmeddelanden (ständig optisk indikering på LC-displayen)

Larmkod Beskrivning

A1 Returvolym
A3 Ingen förbrukning
A4 Störning/ingen ultraljuds- eller temperaturmätning
A5 Läcklarm
A6 Låga temperaturer (under 3 °C)
A7* Luft i mätsträckan, ingen volymmätning
A9 Låg batteriladdning

*) Om det finns luft i mätsträckan visas E7 på displayen. Efter en defi-
nierad tid (standard 15 min.) ändras E7 till A7. A7 visas på displayen och 
sparas i en fellogg.

Flera fel- och larmmeddelanden kan visas kombinerade samti-
digt, t.ex. E-7-A-1, motsvarar E7 och A1.

11. Miljöskydd
Instrumentet får inte kastas bland hushållssoporna.
Det skickas tillbaka till tillverkaren för återvinning.

12. Försäkran om överensstämmelse för mätinstrument 
enligt MID

Se nästa sida.

Mer information samt aktuell försäkran om överensstämmelse finns på:
http://www.diehl.com/en/diehl-metering/products-solutions/pro-
duct-download/ 
Där väljer du partner "Diehl Metering GmbH" och produktområde "Water 
metering".
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Diehl Metering GmbH
Industriestrasse 13
91522 Ansbach
Tel: +49 981 1806-0
Fax: +49 981 1806-615
info-dmde@diehl.com
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